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znak pisma: TP.382.99.2019 JK
Do:
Wykonawcy postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego

dotyczy: przetarg nigograniczony nr TP.382.99.2019 JK — mammograf cyfrowy

a podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwienn publicznych ().
z.14.2018.1986) udzielam wyjasnien na zadane pytania:

YTANIE NR 1

otyezy SIWZ Dziat VI ppkt 2.4:

rosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iz Zamawiajacy oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w
okumentach typu katalog firmowy, ulotka, prospekt jedynie parametréw technicznych okreslonych Zafgczniku
r 2 do siwz, a nie np. wymogéw odnoszgcych sie np. do ustug (przykfadowo: podigczenie urzadzer do
ystemu PACS/HIS/RIS), czy tez wymogdw dotyczgcych np. dokumentacji, gwarancji itd.?”

DPOWIEDZ

amawiajacy potwierdza.

YTANIE NR 2

otyczy SIWZ Dziat Vi
uwagl na wyjatkowg mnogos¢ parametrdw, jakimi cechujg sfe urzadzenia bedace przedmioctem zamowienia
aturalinym jest, Ze nie wszyslkie paramelry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiajgcego znajduja sie w
okumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformutowane wymaganie uniemoziiwia zlozenie oferly
ie z powodu braku spefnienia wymagart technicznych, ale przez fakt braku wyszczegdlnienia parametrow
chnicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji fechnicznej itp. oferowanego sprzetu. W zwigzku z
OWYZSZym wnosimy o dopuszczenie zloZzenia oswiadczenia producenta lub auforyzowanego przedstawiciela
roducenta polwierdzajgcego spefnienie parametréw technicznych nie wyszczegdinionych w kalalogach

przypadku braku mozliwosci potwierdzenia spetnienia wymagarn technicznych ze wzgledu na brak katalogdow
rmowych lub dokumentacji technicznej, Zamawiajgcy wymaga ziozenia szczegdlowych oswiadczen
roducenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzajacych spetienie wymagan
chnicznych. Zostato to okreslone w dziale VI ust. 2 pkt 5 SIWZ,

YTANIE NR 3

otvezy zalacznika nr 2 pki 2:

zy Zamawiafacy bedzie promowal mammograly najwyzszej klasy, w ktdrych najwazniejsze podzespoly: 1.
elekior, lampa RTG - bedg pochodzily od jednego producenta? Takie rozwigzanie zapewni Zamawiajgcemu
ozyskanie systemu obrazujgceqgo z najwyzszg fakoScig obrazu przy minimalnej dawce promieniowania.
amawiajgcy wymaga w punktach 3 i 4 mozliwosci rozbudowy o zaawansowane aplikacje tomosyntezy i
ammografii spektralnej — konstrukcja toru wizjfi ma krytyczne znaczenie w tych technikach obrazowania. W
elu pozyskania najlepszych technologii proponujemy wprowadzenie oceny technicznej w ninigjszym punkcie:
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2 | Detektor cyfrowy, lampa RTG Podac¢ producenta detekiora [ lampy RTG
Detektor cyfrowy i lampa RTG tego samego producenta — 5 pkt
pozostale - O pkt

PDPOWIEDZ
Yamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

YTANIE NR 4

ofyczy zafacznika nr 2 pkt 10;
wracamy uwage Zamawiajaceqgo iz rodzaj i liczba materiatow, z ktdrych zbudowana jest anoda ma kluczowe
naczenie dla jakoSci obrazu i poziomu dawki. W badaniu mammograficznym obrazujemy zaréwno struktury
sZczowe, jak | gruczolowe — dlatego isfoine jest zastosowanie odpowiedniego spekirum energetycznego
romieniowania renfgenowskiego, w zalezno$ci od badanej struktury.

afbardziej zaawansowane technologicznie mammografy posiadafg anody zbudowane z dwdch materiatow —
apewniajgcych obrazowanie zarowno struktur tuszczowyceh, jak i gruczofowych - z niskim poziomem dawki.
celu pozyskania przez Zamawiajgcego najnowoczesniejszych technologii wnioskujemy o wprowadzenie
ceny techhicznej w ninigjszym punkcie:

Lampa RTG wyposazona w Podat materialy anody.
anode wirujacg jedno- lub
10 | dwumateriafowa

Anoda zbudowana z dwoch materiatdw (materiatu dedykowanego
do obrazowania tkanki tuszczowej oraz materiafu dedykowanego do
thkanki gruczolowej) — 5 pkt

Anoda zbudowana z jednego maleriafu — O pkt

PDPOWIEDZ
Famawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

YTANIE NR 5
otyczy zatacznika nr 2 pkt 15:

ACzy zamawiajacy bedzie wymagat mammografu z systemem AEC wyposazonego, kidry dobiera wszystkie
arametry ekspozycji: kV, mAs, filtr oraz materiat anody na podstawie gestosci radiologicznef piersi (nie na
odstawie grubosci kompres;i}?”

DPOWIEDZ
amawiajgcy nie wymaga.

Kwracamy uwage Zamawiajgcego, iZ2 odlegio$¢ powierzchni stolika od podfogi dla najnizszej pozycji glowicy
na kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wozkach inwalidzkich. System mammograficzny
Iowinien umozliwia¢ obrazowanie niezaleznie od wazrostu lub stanu zdrowia, dlalego proponujemy
prowadzenie oceny dia tego istolnego parametru:

21 | Zakres ruchu glowicy w pionie Podacé
" | (ruch moforowy) — min. 71-140
fem] najmnigjsza wartos¢ odlegtosci gornej powierzchni stofika od podiogi
dla dolnej pozycji glowicy -5 pkt.,

pozostafe - 0 pkt.

PDPOWIEDZ
4Jamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

FYTANIENR 7

otyczy zalacznika nr 2 pkt 35:

JFwracamy uwage Zamawiajgcego, iz rozmiar piksela jest §cisle zwigzany z technologiag detektora. Detektory w
chnologii konwersji posrednief (Csl) wymagaja rozmiaru piksela 100 [umj, kidry jest nieznacznie wigkszy niz
zmiar piksela w technologii opartej na selenie - nie wplywa to jednak na parametry obrazowania i jako$c
enerowanego obrazu.

amawiajgcy nie dokonuje oceny technicznej ltechnologii wykonania defektora w punkcie nr 33 - konwersja
ezposrednia (Se) lub konwersja posrednia (Csl) - trakiujge te technologie jako réwnowazne. Nieuzasadnione
st wige dokonywanie oceny lechnicznej rozmiaru piksela, kidra jest §cisle zwigzana z Zzaslosowang
chnologia.

becna oncena techniczna promuje rozwigzanie delektorow opartych na konwersji bezposrednief (Se),
graniczajgc nam jednoczesnie mozliwosé ZloZzenia konkurencyjnej oferly z mammografem wysokiej klasy
yposazonym w defektor oparty na technologii Csl.

roponujemy modyfikacje niniejszego punktu (rezygnacje z punkiacji technicznej):

35 | Rozmiar piksela - max. 100 fm] | Podad
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DPOWIEDZ
amawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

Zy Zamawiajacy, w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki zapewni facze internelowe o przepustowosci
inimum 2Mbps (Upload/Download), ze statym adresem IP, wraz z urzadzeniem sieciowym Zamawiajgcego
mozliwiajacym zestawienie tunelu VPN typu [Psec?”

DPOWIEDZ

Tak

YTANIENR 9
%oggcgy SIWZ:
AW przypadku braku zgody na uruchomione zdainej diagnostyki z wykorzystaniem urzadzenia sieciowego
Yamawiajgcego czy Zamawiajgcy zgodzi sie na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urzgdzenia
Yieciowego Wykonawcy | zapewni facze o przepustowosci minimum 2Mbps (Upload/Downfoad) ze stalym
dresem IP, umozliwiajace zestawienie tunelu VPN tvpu IPsec?”
DPOWIEDZ

koficznosciami wynikajacymi z zawinionych dziatann podmiotow trzecich, np. dokonania nieuprawnionych przez

roducenia przerébek sprzetu czy ingerencji osob trzecich. W zwigzku z tym prosimy o rozwazenie dodania do
2 kolejnego ust. 20, precyzujacego w/w okolicznosci, kidry odzwierciedia przyjete rynkowo standardy

viaczajgee/ograniczajgce ryzyko Wykonawcy:

0. Gwarancfa okreélona niniejszg umowg nie obgjmuje:

)} niewlasciwego uZzytkowania systemow medycznych, w tym niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcja

uzytkowania;

} mechanicznego uszkodzenia systemow medycznych, powstafego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego lub 0sob frzecich | wywolane nimi wady;

samowoinych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne

nieuprawnione osoby);

) jakiejkolwiek ingerencji oséb trzecich;

) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszacymi znamiona siy wyzszej (pozar, powodZ, zalanie ifp.).”

DPOWIEDZ

amawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

ara zastrzezona w par. 4 ust. 1 pkt 1) ma charakter zryczaffowanej wysokosci {15% wartosci brutto calej
mowy), hiezaleznie od fakiycznef diugosci opdZnienia, czy jego zawinienia po stronie Wykonawey. W ocenie
ykonawca kara ta jest razgco wygdrowana i w sposdb nieuzasadniony obcigzg Wykonawce. Dodatkowo,
osfanowienie to zawiera bedne odniesienie do ustepu w par. 1, kiory nie okre$la zadnej wartoseci umowy,
obec czego nie wiadomo, od fakiej kwoly kara miataby by¢ obliczana. Wobec tego, Wykonawca proponuje
ykreslenie kary badZ zmiane postanowienia par. 4 ust. 1 pkt 1) pa kare 0,2% za kazdy dzieni zwloki
ykonawcy | nadanie mu naslepujgcego brzmisnia:

niezrealizowania (z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub jeqo podwykonawce) umowy w terminie, o
kitdrym mowa w § T ust. 4 w wysokoscei 0,2 % wartosci brutto okredlonejw § 1 ust. 2 pkt. 2.”

DPOWIEDZ

améwienie dofinansowane jest ze Srodkéw Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wielkoletniego
arodowy Program Zwalczania Choréb Nowotworowych”, zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dia
czesnego wykrywania nowotwordw — mammografy w 2019 r., finansowanego z czesci 46 — Zdrowie, dzialu
51 — Ochrona Zdrowia, rozdziatu 85149 — Programy polityki zdrowotnej. W przypadku niewywigzania sie przez
zpital z terminu zakupu mammeografu cyfrowego, dotacja podlega zwrotowi.

YTANIE NR 12
otyczy § 4 ust. 1 pkt 2 projektu umowy:
M 2wiazku z tym, iz kara umowna okreslona w par. 4 ust. 1 pkt 2) nie wskazuje jednoznacznie, iz moze byé
aliczana wyfgcznie za zawinione przekroczenie przez Wykonawce terminu napraw wad i usterek, Wykonawca,
lem uniknigcia  watpliwosei | jednoznacznego wskazania, e Woykonawca, zgodnie z zasadami
dpowiedzialnosci konfraktowej, odpowiadat moze wylaczeni za zawinione przez siebie dziatania | zaniechania,
roponuje doprecyzowanie par. 4 ust. 1 pkt 2) i nadanie im nasfepujgcego brzmignia:
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) usuwania awarii lub wymiany sprzgfu na wolny od wad w wysokosci 0.2 % wartosci brutto przedmiotu umowy
gloszonego jako awaryjny, za kazdy rozpoczely dzieri zawinionego przez Wykonawce przekroczenia
stafonego terminu usunigcia awarii fub wymiany sprzetu na nowy lub dostawy sprzetu zastepczego, ficzony od
Brminu zakonczenia okresu oczekiwania na usunigcie awarii lub wymiany sprzetu;”
PDPOWIEDZ
Yamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

FYTANIE NR 13
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 projektu umowy:
MW naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstgpienie od umowy jest razgco wysoka. Przyjefo sie, ze
a rynku wyrobow medycznych wynosi ona ok 10 % wartosci przedmiotu umowy. W zwigzku z tym
groponujemy obnizenie kary umownej do przyfetego w branzy poziomu.”
PDPOWIEDZ
damawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

FYTANIE NR 14

Yotyezy SIWE:

A2y Zamawiajgcy potwierdza, ze po stronie Zamawiajacego bedzie przystosowanie pomieszczen zgodnie ze
szelkimi wymaganiami instalacyjnymi aparatu dostarczonymi przez oferenta oraz obowigzujgcymi wymogami

dla pomieszczer medycznych i nie jest ono wigczone w zakres tego postepowania przetargowego?”

PDPOWIEDZ

Aamawiajgcy potwierdza.

RYTANIE NR 15

Potyvezy SIWZ:

£ozy Zamawiajgey wyrazi zgode, aby Oferent przediozyt jedynie niezbedne dane i dokumenty potrzebne do
§zyskania zgod na uruchomienie pracowni? Chcielibysmy zaznaczyé, ze Oferent nie jest strong dia instytucji
Fkich jak WSSE i proces przekazania moze zostad przez to wydluzony.”

PDPOWIEDZ

dmawiajgcy nie wyraza zgody, aby Wykonawca przediozyt jedynie niezbedne dane i dokumenty potrzebne do
zyskania zgdd na uruchomienie pracowni. Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich wymaganych
dozwolert na uruchomienie i oddanie pracowni do uzytku, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
powaznienie.

HYTANIE NR 16

Potyczy SINZ:

ACZy czas polrzebny na uzyskanie niezbednych zgod np. zgoda WSSE na uruchomienie pracowni wliczany jest
qzas wykonania projektu? Cheielibysmy zaznaczyé, ze ani Zamawiajacy ani Oferent nie maja wplywu na czas
qrocedur administracyjnych.”

PDPOWIEDZ

§zas na uzyskanie niezbednych zgdd na uruchomienie pracowni jest wliczony w czas wykohania projektu.
damawiajgcy udostepni pracownie do montaZu i instalacji aparatu najpééniej w terminie do 31.03.2019 .

HYTANIE NR 17

Dotyczy SIWE:

A2y Zamawiajgey wyrazi zgode, aby w Zakres realizacji projektu wchodzifo szkolenie z bezpieczniej obslugi

qparatu na fantomach, nalomiast reszta szkolenn odbyla sige w terminie/terminach uzgodnionych z

Yamawiajacym? Swojg prosbe motywujemy faktem, iz szkolenia bedg najefektywniejsze po uzyskaniu zgody na
ruchomienie pracowni.”

@DPOWIEDZ

4godnie z § 1 ust. 5 projektu umowy.

HYTANIE NR 18
Potyczy SIWZ:
A2y Zamawiajgcy zapewni odpowiednie warunki magazynowania systemu?”
$DPOWIEDZ
ak.

HYTANIE NR 19

[Potvezy § 2 pkt 6 i 7 projektu umowy:

Sgwracamy sig Z prosbg o wydiuzenie czasu reakeji naprawy w przypadku braku keniecznosci sprowadzania
esci zamiennych z 3 do 5 dni roboczych, jak i w przypadku koniecznosci sprowadzania czes§ci zamiennych z
do 10 dni roboczych”
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PDPOWIEDZ
Famawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

PYTANIE NR 20
Dotyezy § 2 pkt 13 projektu umowy:

Kwracamy sie z prosbg o zwigkszenie liczby napraw gwarancyjnych tego samego podzespoiu/elementu
prawniajgcych do wymiany podzespolu/elementu na nowy do maksymalnie 3.”

PDPOWIEDZ
amawiajgcy hie wyraza zgody na proponowany zapis.

FYTANIE NR 21
Dolyczy § 3 pkt 1 i 2 projektu umowy:

Lwracamy sie z pros$bg o skrécenie okresu oczekiwania na platno§¢ za dostawe oraz pozostate elementy do
}0 dni od dnia otrzymania faktury VAT.”

PDPOWIEDZ

Yamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

FYTANIE NR 22
Dotyezy § 4 pkt 1 ppkt 1 projekiy umowy:
AProsimy o zmiane zapisu w § 4 pkt 1 umowy o ,hiezrealizowaniu umowy w terminie, o ktéryrm mowa w § 1 ust.
¥ w wysokosci 15% warto§ci bruito umowy okreslonej w § 1ust. 2.
ocenie wykonawcy kara jest zbyt wysoka. Co do zasady rolg kar jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinujaca
Yykonawee do prawidfowego wykonania zamowienia i nie pelnig roli $cisle odszkodowawczef czy zarobkowey.
Yamawiajgcy ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunkéw umowy, kidre zabezpiecza jego
teres w wykonaniu przedmiofu zamdwienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami lecz uprawnienie to nie
a charakteru absolutnego, gdyz zamawiafgcy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywaé. Wynika to
fedzy innymi z podstawowsj zasady prawa cywilnego, wyrazonej w art. 5 k.c., Zgodnie z kidra ,nie mozna
§zynic ze swego prawa uzytku, kidry by byt sprzeczny ze spofeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa
b z zasadami wspdlzycia spofecznego, a takie dziatanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwazane za
yvkonywanie prawa I nie korzysta z ochrony”. W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z proshg o zmiane zapisu
zmniejszenie stawek kar umownych do wysokosci 0,2% zatwierdzonej kwoly umowy brutto za kazdy dzien
toki, Wyjasniamy, 2 w umowach na dostawy sprzetu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie
grzyjmowane sg kary od 0,1% do max 0,2% warto$ci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzieft zwioki.”
PDPOWIEDZ
Ratrz odpowied? na pytanie nr 11.

HYTANIE NR 23

Yotvczy § 4 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy:

AProsimy o zmniejszenie stawki kary umownej w przypadku odslgpienia od umowy przez Kupujacege z
Arzyezyn zaleznych od Sprzedawey z wysokosci 15% warlosci brutto umowy ha wysoko$é 10% warto$ci brutto
gmowy.”

PDPOWIEDZ

Aamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

HYTANIE NR 24

Potyezy § 4 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy:

Aajac na uwadze tzw. rowne lraklowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesow takze Wykonawcy,
qrosimy o okreSlenie kary, dla Zamawiajgcego, w wysokosci, jak dla Wykonawcy, za odstgpienie od umowy
drzez Strony, z przyczyn lezgeych po stronie Zamawiajgcego.”

GDPOWIEDZ

damawiajacy dopisuje do § 4 ust. 4, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Kupujacy zaptaci Sprzedawcy kare umowng za
ddstapienie od umowy przez Sprzedawce, z przyczyn zaleznych od Kupujgcego, w wysokosci 15% wartosci
Hrutto umowy, okreslonejw § 1 ust. 2pkt 1i2.”

HYTANIE NR 25

Wolyczy zalgcznika nr 2 do SIWZ punkt 3;

JProsimy o wyjasnienie czy Zamawigjacy bedzie wymagal minimainych lub maksymainych parametréw

dpisujgcych funkcje tomosyntezy, ktdrg Zamawiajgcy planuje rozbudowaé?

Rroponujemy okreslic maksymainy czas fomosyntezy na 10s, zbyt diugi czas skanu tomosynitezy powoduje

qfuzszy czas ucisku piersi co przekfada sig na dolegliwosci bolowe oraz mozliwos¢ poruszenia sie.

{roponujemy rowniez okreslenie zakresu skanu tomosyntezy: min.x7,6° max. x12,6°2byt duzy kgt skanu
bmosyntezy moze uniemozliwic wykonanie skanu przy bardzo duZych piersiach poniewaz zbyt duze
ychylenie lampy moze nie objaé calef piersi.”
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PDPOWIEDZ
Imawiajgcy wymaga aparatu umozliwiajgcego przyszlg rozbudowe o opcje tomosyntezy. Na tym etapie
Famawiajgcy nie bedzie okreslat minimalnych lub maksymalnych parametréw opisujacych funkcje tomosyntezy.

YTANIE NR 26

otyezy Zalgeznika nr 2 do SIWZ punkt 11:

rosimy rezygnacje z punktacji w w/w punkcie. Zamawiajgcy przyznaje punily tylko za jeden parametr
pisujgey lampe, a o jej jakosci oprdcz pojemnosci ciepinej lampy decyduje jeszcze m.in. szybko$¢é jej
hiodzenia czy szybkosc wirowania anody. Innymi istolnymi parametrami opisujgcymi mammograf sg moc
eneralora czy tez zakres kV. Producenci mammograféw tak dobieraja wszystkie parameltry, aby system dziafat
k najlepiej | spelniat wszystkie wymogi. Uwazamy, Ze przyznawanie punkiéw wybidrczo tylko za jeden
aramelr jest krzywdzgce.”

DPOWIEDZ

godnie z SIWZ,

YTANIE NR 27

Polyczy zatgcznika nr 2 do SIWZ punki 11.

Mesli na wezesniejsze pytanie odpowied? bedzie negatywna prosimy o wprowadzenie punkiacji dia lampy,
Kiora posiada najwiekszg wartos¢ chlodzenia anody na minute (kHU/min) Proponujemy:

Szybkosé chtodzenie anody min. 40 KHU/min Podacé
Najwyzsza wartosé — 5 pkt
Pozostate — 0 pkt

PDPOWIEDZ
Jamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

YTANIE NR 28

ofyczy zalgcznika nr 2 do SIWZ:

rosimy o wprowadzenie dotykowei punkiacji oceniajacej konstrukcje mammografu. Nasz system posiada
Zwigzania umozliwigigcego automatyczne przesuwanie plytki uciskowej w formacie 18x24 zaleinie od
vbranej projekcji (plytka sama ustawia sie w pozycji centraine do badania CC i pozycji lewef lub prawej do
adania MLO). Takie rozwigzanie ufatwia i przy$piesza prace technika poprawiajgc jakos¢ pozycjonowania
iersi oraz eliminuje ryzyko bfedu fechnika w przypadku kiedy zapomni przesungé recznie plytki do badar
Jkosnych. Proponujemy:

System repozycji bez wymiany dociskéw dla zdje¢ w potozeniu | Podaé
centralnym i skosow w formacie 18x24cm do lewego lub prawego | TAK — 5 pkt
boku stolika w celu zwigkszenia tatwosci pozycjonowania | NIE - 0 pkt
pacjentki i doktadniejszego obrazowania ohszaru miesnia pachy i
obszaru pod piersig. Plytka automatycznie ustawia sie w zadanej
pozycii.

®DPOWIEDZ

Jamawiajgcy nie wyraza zgody na propohowany zapis.

YTANIE NR 29
ofyczy zatgeznika nr 2 do SIWZ punkt 22:
JPrasimy ¢ wyjasnienie, czy obrét lampy o — 180° (detektor na gorze lampa na dole) ma byé dostana dla badari
adycyjnych 20 oraz dia tomosynitezy po rozbudowie aparatu o 13 funkcjonaino$é ?”
DPOWIEDZ
brét lampy 0 — 180° ma by¢ dostepny dla badan tradycyjnych 2D.

YTANIE NR 30
otyezy zatacznika nr 2 do SIWZ punkt 33:

JProsimy o wprowadzenie punkcii dla defektora w technologii bezposrednigj.  Podstawowa Zzalelg
ezposredniego przetwarzania, w stosunku do posredniego jest brak powstawania szumoéw wynikajacych z
zpraszania fotonow Swialta na maleriale delektora co w znaczacym stopniu wplywa na polepszenie
brazowania w mammografii. Bezposrednia metoda w znaczgcym stopniu poprawia jakosé obrazowani.”
DPOWIEDZ
amawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

YTANIE NR 31

otyczy zafacznika nr 2 do SIWZ punkt 37 (pisownia org.) powinno by¢ czesci punkt 38:
JsProsimy o rezygnacje z punktacji w punkcie 37. Grubos¢ stolika nie ma zadnego znaczenia na wykonywanie
adania i jest 10 Iviko czeSC konstrukcyina aparatu. fdZnice migdzy istniejgcymi na rynku mammografiami
czone sg w milimetrach. Ocena obudowy delektora jest bezzasadna i nie wnosi zadnych korzy$ci dla
dzytkownika.”
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DDPOWIEDZ
Fgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 32

Dotyezy SIWEZ:

LSwracany sie z prosba o doprecyzowanie, czy fermin gwarancji biegnie od momentu dostawy (czyli
[8.11.2019) czy od momentu instalacji (czyli 19.06.2020)7"

DDPOWIEDZ

"ermin gwarancji biegnie od momentu instalacji aparatu.

PYTANIE NR 33

Potyczy SIWZ:

{Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu doslawy aparatu z 18.11.2019 r. na 22.11.2019 r ?
Wykonawea biorge pod uwage, iz zamdwienie jest dofinansowane ze §rodkéw Ministerstwa Zdrowia i Szpital
yhusi sig wywigzac z okreSlonych termindw prosi o zaakceptowanie powyzszef propozycjii.”

DDPOWIEDZ

Yamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane ferminu dostawy.

PYTANIE NR 34

Dotvezy zalgcznika nr 2 do SIWZ punkt 26;

Czy wymadg graniczny oraz sposéb punklacji nalezy inferpretowacé w ten sposdb, ze:

) oferent jest zobligowany do zaoferowania zestawu do zdje¢ powigkszonych © co najmniej jednym
wspdlczynniku powiekszenia (min. 1,5 x);

raz

) w przypadku zaoferowania mozliwosci wykonania zdieé z min. 2 wspdiczynnikami powiekszenia o
wartasciach: 1,5x i wspélczynniku wigkszym niz 1.5x oferent otrzyma 5 pkt za$ w przypadku zaoferowania
mozliwosci wykonania zdjeé tylko z jednym wspdlezynnikiem powigkszenia o warto§ci min.1,5x oferent
ofrzyma 0 pki?

V przypadku koniecznosci innego rozumienia wymogaow zawartych w punkcie 26 prosimy o ich doprecyzowanie

Eoprzez okreslenie przyznanych przez Zamawiajacego punkiow w zakresie punktu 26 dia nastepujgcych ofert.

) OFERTA 1 — w ktorej zaoferowano zestaw do zdje¢ powiekszonych o wspdélczynniku powiekszenia 1,5x;

) OFERTA 2 — w ktdrej zaoferowano zestaw do zdje¢ powiekszonych o wspdéfczynniku powiekszenia 1,8x;

) OFERTA 3 — w ktéref zaoferowano zestaw do zdje¢ powigkszonych o wspdfezynnikach powigkszenia 1,5x i
1,8x;

Poniewaz obecne wymogi Zamawiajgceqoe budzg walpliwosé w zakresie inferpretacli okreslenia ,min.1,5 x" w
yesci wymogu granicznego, gdyz nie wiadomo czy Zamawiajacy mial na mysli kroinosé powiekszenia czy tez
08¢ dostepnych powigkszeri prosimy o potwierdzenie powyZszej inferpretacji wymogu lub o wiasdciwg dia
Emawiajgcego interpretacie wymogu.  Prosimy o zwrdcenie uwagi, Zze inne od wskazanego znaczenie
ymogoéw moze wskazywaé na syluacje dopuszezenia do postepowania zestawdw z jednym wspdfczynnikiem
owigkszenia 1,56 x, przv niedopuszczeniu zestawdw z jednym wspdiczynnikiem powiekszenia powyzef 1,5 x
p. 1,8x) co jest merytorycznie kuriozalne,”

DPOWIEDZ

amawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowany aparat jako kryterium
raniczne posiadat wspdlczynnik powigkszenia 1,5 x. Dodatkowe wspétczynniki beda punktowane zgodnie z
WZ.

YTANIE NR 35

otyczy zatgeznika nr 2 do SIWZ punkt 26;

rosimy o korekle zapisow zwigzanych z punkiacjg za zestaw do zdjeé powiekszonych poprzez jego zmiane z:

ozliwosé wykonania zdjed z min. 2 wspdiczynnikami powigkszenia o wartodciach: 1,6x | wspofczynniku

fekszym niz 1.5x — 5 pkt;

ozliwosé wykonania zdje¢ tyfko z jednym wspdfczynnikiem powigkszenia o wartoéci 1,56x — 0 pkt”

a:

MMozliwosé wykonania zdje¢ z min. 2 wspofczynnikami powiekszenia o wartosciach: 1,5x i wspdfczynniku
igkszym niz 1.5x — 5 pki;

ozliwosé wykonania zdjeé tylko z jednym wspdlezynnikiem powigkszenia o wartosei min. 1,5x — 0 pkt”

becny opis zwigzany z punktacja jest niespdjny z wymagiem granicznym - Zestaw do zdjeé powiekszonych o

spéfezynniku powiekszenia min. 1,56x”

ymog , Zestaw do zdje¢ powigkszonych o wspdiczynniku powigkszenia min.1,5x” jest speiniony przez

aoferowanie zestawu o wspdfezynniku 1,5 x lub wigkszym np. 1,8x. Stad opis do punkiacji dia tego wymogu

owinna brzmieg:

ozliwose wykonania zdjeé z min, 2 wspdiczynnikami powigkszenia ¢ wartosciach: 1,6x | wspdlczynniku

iekszym niz 1.5x — 5 pkt;

oz liwosé wykonania zdjeé lylko z jednym wspdtezynnikiem powiekszenia o warto$ci min. 1,5x — 0 pkt”
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wracamy uwage, 2e zgodnie z Hozporzadzeniem Ministra Zdrowia dotyczace/ poglebionef diagnostvki
ammograficznej wymaga sie mozliwosci wykonywania zdjet z powigkszeniem co najmniegj 1,5.
OZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczefi gwarantowanych z
akresu programgw zdrowoinych pkt D. Warunki realizacji Swiadczenia dia poglebiongj diagnostyki
ammograficznej

) lampa rentgenowska z mafym ogniskiem dedykowanym do wykonywania zdje¢ powiekszonych, nie
iekszym niz 0,15;

) mozliwosé wykonywania zdje¢ z powigkszeniem co najmniej 1,5;

) system do zdjeé z punktowag kompresja;

) mozliwosé obrotu ramienia mammografu do pozycji 180° (stolik na gdérze, lampa na dole).]”

DDPOWIEDZ

famawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowany aparat jako kryterium

graniczne posiadat wspéfczynnik powigkszenia 1,5 x. Dodatkowe wspotczynniki beds punktowane zgodnie z

BIVWZ.

PYTANIE NR 36

Dotyczy zafgcznika nr 2 do SIWZ punkt 31:

LCzy Zamawiajgcy uzna za rownowazng (zasfugujgcg na oceng 5 pkt) funkcje pochylania zespotu lampa-
efeklor do i od pacjentki, kidra to w daleko szerszym zakresie poprawia jakoSC pozycjonowania pacjentki,

boprawiajac przy tej okazji ergonormie catego badania, a nie tylko wygode pozycjonowania?”

DDPOWIEDZ

Nie.

PYTANIE NR 37

Dotyezy zalacznika nr 2 do SIWZ punkt 52:

Frosimy o wycofanie z punitacji oceny za mozliwosé przenoszenia zdje¢ migedzy pacjentami w przypadku
omytki technika. Przenoszenie zdje¢ miedzy pacjentami ma zdecydowanie inny cigzar gatunkowy, w stosunku
0 korekty oznaczer i opisow powiazanych z wykonanym badaniem, jak zmiana strony czy projekcji. Oferenci
ie sg w sfanie zapewni¢ prawidiowego procesu przenoszenia zdje¢ miedzy pacjentami w przypadku pomytki
chnika, bowiem przenoszenie zdje¢ migedzy pacjentami wymaga wdrozenia procedury precyzyjnej rejestracji
okonywanych zmian, na ktdrg to dostawcy mammografow nie maja wplywu. Bez wdrozenia przez uzytkownika
dpowiedniej procedury umozliwienie przez dostawce aparatu moziiwosci przenoszenia zdjeé migdzy
acjentami nie powinno byé nagradzane a wprost przeciwnie. Prosimy o zwrécenie uwagi, 2e badania po
ykonaniu sq przeciez archiwizowane w zZewnetrznym wzgledem mammaografu systemie informatycznym i

brzenoszenie zdje¢ pomiedzy pacjentami na konsofi aparatu spowoduje nigjednoznacznosci w przypisaniu

rdjec do konkretnych pacjentéw w stosunku do zarchiwizowanych danych. Taki przypadek moze by¢ przeciez w

przysztosci wykorzystany prawnie na niekorzysc Zamawiajgcego.”

DDPOWIEDZ

Fgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 38
Potye. 2 ust. 16 projektu umowy:

Prosimy o informacje, po czyjej stronie — Zamawiajacego czy Wykonawcy - bedzie spoczywafl obowigzek
kykonywania testéw specjalistycznych w trakcie trwania serwisu gwarancyjnego? Pozyskanie informacfi w
owyzszym zakresie jest niezbedne do dokonania prawidiowef katkulacji ceny.”

DDPOWIEDZ
Dbowiazek wykonywania testdw specjalistycznych w trakcie trwania serwisu gwarancyjnego spoczywa po
gtronie Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 39
Dotyczy § 7 ust. 1 pki 1) projekiu umowy:

Prosimy o usunigcie wymogu dostarczenia wraz z aparatem testéw specjalistycznych i akceptacyjnych oraz o
lwzgiednienie powyzszego wymogu w usl. 2 niniejszego paragrafu. Wyjasniamy, iZ testy akceptacyjne i
pecjalistyczne moga byé wykonane wylgcznie po uprzedniej instalacji i uruchomieniu aparatu RTG.”
DDPOWIEDZ
Famawiajacy zmienia zapis § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, kidry otrzymuje brzmienie: \Wymagane prawem
Eokumenty wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji, w tym migdzy innymi

bliczenie oston statych przed promieniowaniem rtg. Testy specjalistyczne, testy akceptacyjne - po instalaciji i
ruchomieniu aparatu.”

PYTANIE NR 40
Ftvczv § 5 ust. 1 pkt 1. projekiu umowy {pisownia org.} powinno by¢ § 4 ust. 1 pkt 1. projektu umowy:

rosimy Zamawiajacego o naliczanie kary za niezrealizowanie umowy w terminie, o kiérym mowa w § 1 ust. 4,
d sumy wartosci brutto odnoszgcych sig do aparatu RTG i dostawy (§1 ust. 2 ppkt. 1) i 2). Wyjasniamy, iz
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'ykonawca w terminie okreslonym w § 1 ust. 4 zobowigzany jest dostarczy¢ aparat RTG do wskazanego przez
amawiajgcego migjsca. Montaz, uruchomienie, przeszkolenie personelu, integracia aparatu z HIS Eskulap
astapi w terminie péZniejszym niz data dostawy (18.11.2019 r.}, §i. po wykonaniu prac adaptacyjnych Pracowni
ammografii przez Zamawiajgcego. W obecnym brzmieniu § 5 ust. 1 pkt 1) Wykeonawea moze zostad
befgzony karg za nieterminowe wykonanie prac, ktorych termin wykonania przypada — zgodnie z SIWZ - na
020 r. Zaznaczamy jednoczeénie, Ze Zamawiajacy bedzie znal ceng kaidego z elemeniow przedmiotu
amowienia, diatego wyliczenie kary od ceny aparat RTG powigkszonej o ceng dostawy nie bedzie nastreczato
udnosci”
DPOWIEDZ
Jamawiajgcy zmienia zapis:
§ 4 ust. 1 pkt 1 projekiu umowy, ktdry otrzymuje brzmienie: ,niezrealizowania umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 w wysokosci 15% wartosci brutto umowy okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 112,
§ 4 ust. 1 pkt 3 projektu umowy, ktdry otrzymuje brzmienie: ,odstgpienia od umowy przez Kupujgcego z
przyczyn zaleznych od Sprzedawcy - w wysokosci 15% wartosci brutto umowy, okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1
2”7

1

AYTANIE NR 41
otyezy § 4 ust. 1 pkt 1) projektu umowy:
AProsimy Zamawiajgcego o ograniczenie kar umownych do wysokoéci 10% warto$ci brutto umowy okreslonej w
1 ust 2. Prosimy o zredukowania wysokosci kary ze wzgledu na fakt, ze termin dostawy nie jest, jak to ma
zwyczaf migjsce, liczony od daly podpisania umowy. Data podpisania umowy nie jest moziiwa do okreslenia,
oniewaz dlugosci procesu wyboru oferty nie mozna z gory przewidziec, W zwiazku z powyzszym, w przypadku
Zwlekiosci procesu wyboru oferly, moze okazac sie, Zze na dostarczenie fabrycznie nowego aparaiu RTG o
ecyfikacji unikatowej, wymaganej w SIM/Z, pozostanie ekstremalnie mato czasu. W lakim przypadku
akfadanie na wykonawce kar, w lym lak wysokich, jak to zapisane jest w SIWZ, wydaje sig byé niezasadne.”
DPOWIEDZ
atrz odpowiedz na pytanie nr 11.

YTANIE NR 42

otyczy § 4 ust. 1 pkt 2) projektu umowy:

rosimy Zamawigjgcego o ograniczenie kar umownych do wysokosci 0,1%. Uprzejmie wyjasniamy, iz
proponowane przez Zamawiajacego kary sg nadmiernie wysokie biorge pod uwage wysokie wymagania
dnosnie terminu reakcji serwisw/naprawy. Prosimy uwzgledni¢ faki, ze wysoko$¢é potencjalnych kar ma
rzefoZenie na ceng oferty.”

DPOWIEDZ

amawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

YTANIE NR 43

otyezy Dziafu XVi ust. 3:

rosimy o informacje, kidrego rozporzadzenia Ministra Zdrowia dolyczy wymog zawarty w punkcie 3 rozdzialu
Vi SIwz.”

DPOWIEDZ

amawiajgcy zmienia zapis w Dziale XVI ust. 3 SIWZ na nastepujacy: ,Najpdzniej w dniu zawarcia umowy
ykonawca dostarczy wymagania instalacyjne aparatu.”

YTANIE NR 44

otyezy Zatgcznika nr 2 do SIWZ punkt 5:

zy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy mammograf cyfrowy renomowanego producenta, kidry posiada
enerator wysokoczestotliwosciowy o mocy wyjsciowej 7 [kW] niezinfegrowany w statywie (gantry)?

ragniemy Zaznaczyc, ze wymdg fen w naszef ccenie nie ma Zadnego uzasadnienia meryforycznego ani
chnicznego, gdyz generator w nowoczeshych mammaografach zajmuje mato miejsca (obudowa generatora
ipst niewiele wigksza od obudowy komputera kiasy pc) i w zaden sposob nie utrudnia dostepu do mammografu,
ni nie ogranicza powierzchni pracowni. Dodatkowo nalezy zwrécic uwage, Ze rozwigzanie z generalorem
okalizowanym poza obudowg stalywu urzadzenia jest funkcjonalnie korzysinigjsze. Pozwala na lepsze
fodzenie generaiora, kidry w czasie pracy wydziela duZa ilo$¢ ciepla. Poprawia rownieZz warunki
rwisowania sprzetu, przez co wplywa na skrocenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania
iezbednych przegladdw czy napraw. Dodatkowo mammograf z generatorem niezinfegrowanym nie wymaga
fwierania obudowy statywu, dlatego moize byé zlokalizowany bezpos$rednio przy $cianie pomieszczenia, co
ozwala na zachowanie wiekszej przestrzeni z przodu statywu aparatu. Pragniemy takze zwrdcié uwage, iz
omieszczenie, gdzie Zamawiagjgcy zamierza zlokalizowat zamawiany mammaograf jest przestronne i pozwala
iescic urzgdzenie w sposéb optymalny dia kazdego z rozwigzan oferowanych na rynku. Jednoczesnie
cielibysmy zwrocic uwage, iz kazdy mammograf posiada dodatkowe elementy zewnelrzne, polgczone
blfowo z aparatem, lakie jak fablica rozdzielcza i siacja lechnika, Tym samym aparat z generatorem
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vintegrowanym w sfatywie réwriez wymaga wykonania kanatow kablowych na polaczenie statywu ze skrzynkg
Fasilajgea | z konsolg technika.”

DDPOWIEDZ

Famawiajgcy nie dopuszcza.

PYTANIE NR 45

DPotyezy zafgeznika nr 2 do SIWZ punkt 26:

a) Czy Zamawiajgcy dopusci mammograf cyfrowy z zestawem do zdjeé powigkszonych o wspdiczynniku
powigkszenia 1,8x?

D) Alternatywnie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje treSci parameiru w pkt.26 na: ,Zestaw do

zdje¢ powigkszonych o wartosci wspdfczynnika powigkszenia co najmniej 1.5x"?

Pragniemy zauwazyé, ze wediug ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w

bprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakresu programow zdrowotnych, warunkiem realizacji $wiadczenia dia

boglebionej diagnostyki mammaograficznej jest mozliwo$é wykonywania zdje¢ z powiekszeniem co najmnigj

.5x. Wymdg posiadania dwoch powigkszeri jest zatem nieuzasadniony i zbedny. Nalezy zwrdcié uwage, iz

brzedmiotem zamowienia jest mammograf cyfrowy pozwalajacy na duzo dokladniejszq analize zdjecia niz w

brzypadku urzadzer analogowych. Biorac pod uwage, iz lekarz diagnosta przy ocenie badania korzysta z

bowigkszenia cyfrowego, tym samym wymog konkretnego wspdiczynnika powigkszenia lub w ogdle zestawow o

woch rdznych wspdfczynnikach jest zbedny, gdyZz nie daje ani uzytkownikowi, ani lekarzowi, zadnych

ymiernych korzyéci.

roponowana modyfikacja zapisu zagwarantuje Zamawiajgcemu otrzymanie najwyzszej kiasy urzgdzenia przy

dnoczesnym zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

ternatywnie, jesli Zamawiajgey zainteresowany jest mozliwoscig uzyskania dwdch powigkszen, chot¢ z

formacji uzytkowych wynika, ze nawet majgc takg mozliwosé, uzytkownicy korzystaja tylko z jednego zestawu,

roponujerny wprowadzenie punktacji w kryterium jakosci:

estaw do powiekszen o wspdfczynniku 1,5 lub 1,8 — 0 pkt

estaw do powiekszen o wspofczynniku 1,51 1,8 — 5 pkt”

DPOWIEDZ

amawiajgcy ‘podirzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowany aparat jako kryterium

raniczne posiadat wspélczynnik powiekszenia 1,5 x. Dodatkowe wspolczynniki bedg punktowane zgodnie z

IWZ.

Yamawiajgcy przesuwa termin skladania ofert na 04.10.2019 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert godz. 10:15.
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